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Comparison of the BACTEC Peds Plus Pediatric Blood Culture 
Bottle to the BacT/Alert PF Pediatric Blood Culture Bottle for 

Culturing Blood from Pediatric Patients
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Background: We compared the BACTEC Peds Plus 
(Becton Dickinson, USA) and BacT/Alert PF (bioMeri-
eux, France) pediatric blood culture bottles in the con-
text of recovery and time to detection (TTD) of bac-
teria and fungi from pediatric patients.
Methods: Blood samples were collected for culture 
from pediatric patients who were hospitalized during 
2010 at a university hospital. BACTEC Peds Plus and 
BacT/Alert PF bottles were placed in the BACTEC FX 
and BacT/Alert 3D blood culture system, respectively, 
and tested for 5 days. Bottles flagged by instruments 
as positive were removed from the instruments and 
the TTDs were recorded.
Results: A total of 5,018 sets (1 set, 1 BACTEC Peds 
Plus and 1 BacT/Alert PF) were evaluated. Overall, 
the recovery proportions for BACTEC Peds Plus and 
BacT/Alert PF bottles were 57% (134/195) and 69% 
(112/195), respectively. There was a significant differ-

ence between the 0.38% contamination rate in BacT/ 
Alert PF bottles and the 0.16% contamination rate in 
BACTEC Peds Plus bottles (P=0.035). The average 
TTD for all microorganisms was significantly decrea-
sed for the BACTEC Peds Plus bottles (P=0.021), but 
was increased for Candida parapsilosis compared to 
the results for the BacT/Alert PF bottles (P=0.028).
Conclusion: We conclude that the rate of detection 
and contamination is higher when BacT/Alert PF bot-
tles are used than when BACTEC Peds Plus bottles 
are used for pediatric blood culture. The BACTEC 
Peds Plus bottles detect nearly all enrolled micro-
organisms significantly faster than do the BacT/Alert 
PF bottles. (Korean J Clin Microbiol 2011;14:126-130)
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서      론

  혈액배양은 중증감염의 원인균을 동정하고 적합한 항균제를 

선택하여 치료하는데 필수적인 검사이며 여전히 균혈증 원인

균 검출의 표준방법으로 이용되고 있다[1].
  BACTEC FX (Becton Dickinson, MD, USA)와 BacT/Alert 
3D (bioMerieux, France) 등의 실시간감시 자동혈액배양장비의 

개발로 혈액배양의 효용성이 매우 개선되어 이 장비로 혈액배

양을 시행하면 혈액배양 양성의 89%가 배양 첫 24시간 내에 

검출된다고 한다[2]. 혈액배양병의 경우, 일반배지를 사용하는 

것보다 항균제 제거효과가 있는 resin이나 charcoal이 함유된 

배지를 사용하는 것이 균혈증의 원인균 검출률이 높고 검출소

요시간도 짧다[3-8]. 
  혈액배양장비와 혈액배양병의 유용성에 대한 연구가 많이 

있었으나 대부분의 연구가 성인을 대상으로 한 연구였다. 소아

의 경우는 성인에 비해 혈액배양을 위한 혈액 채취량이나 채취 

횟수에 제한이 많아 소아를 대상으로 한 소아용 혈액배양병의 

비교 연구가 매우 드물었다[9,10]. 이 연구에서는 소아 환아를 

대상으로 BACTEC Peds Plus와 BacT/Alert PF 소아용 혈액배

양병을 각각의 혈액배양 자동화장비인 BACTEC FX와 BacT/ 
Alert 3D system을 이용하여 균혈증 원인균의 검출률과 검출소

요시간을 비교하고자 하였다.

대상 및 방법 

  2010년 1월부터 12월까지 1년간 한 대학병원 소아청소년과에 

입원한 환아를 대상으로 하였다. 검체 채취 전에 한림대학교 본

원의 임상시험 심사위원회의 심의(IRB No. 2009-11-84)를 통과

하였다. 균혈증이 의심되는 환아의 혈액을 Gonsalves 등[11]의 

방법을 변형한 체중별 채혈량 기준에 따라 채취하여 줄 것을 교

육한 후 혈액채취를 하였고(Table 1), 채취한 혈액은 BACTEC 
Peds Plus와 BacT/Alert PF 소아용 혈액배양병에 동량을 각각 분
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Table 1. Volume of blood required for an adequate blood culture 
based on patient’s weight

Patient 
weight (kg)

Volume (mL)
 needed

Blood culture set: volume (mL) drawn

BacT/Alert PF BACTEC 
Peds Plus

1-3
3.1-6
6.1-9
9.1-12

12.1-20
20.1-25

1
2
4
6
8

10

0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Table 2. Rate of positivity, false positive, and contamination

Rate
% (no.) of:

P value
BacT/Alert PF BACTEC Peds Plus

Positivity*
False positive†

Contamination‡

2.67% (134)
0.32% (16)
0.38% (19)

2.23% (112)
0.16% (8)
0.16% (8)

NS
NS

0.035

*Total No. of isolates in an instrument/total No. of vials. †Include 
instrument positive and subculture negative; total No. of false positive 
vials/total No. of vials. ‡Include micrococci, Bacillus spp., and 
Corynebacterium spp. isolated; total No. of contamination vials/total 
No. of vials.
Abbreviation: NS, not significant. 

Table 3. Recovery of bacteria and yeasts from BacT/Alert PF and BACTEC Peds Plus pediatric blood culture bottles

Organism group

No. of isolates recovered from:

P valueBoth
bottles

BacT/Alert PF
bottle only

BACTEC Peds
Plus bottle only

Gram-positive cocci
　Coagulase-negative staphylococci
　Staphylococcus aureus
　Enterococci
　Streptococci
Other gram-positive bacteria
　Micrococci
　Bacillus spp.
　Corynebacterium spp.
Enterobacteriaceae*
Nonfermenters†

Other gram-negative bacteria‡

Candida parapsilosis
Others§

All microorganisms

34
20
3
3
8
0
0
0
0
7
0
1
6
3

51

55
44 
1
2
8

19
15
3
1
4
2
2
1
0

83

36
31
0
0
5
8
5
2
1
3
9
4
1
0

61

＜0.001
＜0.001

NS
NS
0.002

＜0.001
＜0.001

NS
NS
NS
0.018
NS
NS
NS

＜0.001

*Includes 7 Escherichia coli, 5 Salmonella spp., 1 Klebsiella ozaenae, and 1 Enterobacter sakazakii. †Includes 2 Acinetobacter spp., 2 
Chryseobacterium indologenes, 1 Pseudomonas luteola, 3 Rhizobium radiobacter, and 3 Sphingomonas paucimobilis. ‡Includes 2 Aeromonas 
salmonicida, 4 Neisseria spp., and 1 Moraxella spp. §Includes different isolates isolated in each other bottles: 1 micrococci vs. A. salmonicida, 
1 S. paucimobilis vs. coagulase-negative staphylococci, and 1 E. faecalis vs. S. aureus. 
Abbreviation: NS, not significant.

주하였다. 혈액배양병에 분주한 혈액량을 측정하지는 못하여 채

취한 혈액량의 적절성 여부는 확인하지 못하였다.
  BACTEC Peds Plus 배양병에는 40 mL의 processed water에 

soybean-casein digested broth, yeast extract, animal tissue digest, 
sodium pyruvate, dextrose, sucrose, hemin, menadione, sodium 
polyanetholsulfonate (SPS), pyridoxal HCl, nonionic adsorbing 
resin, cationic exchange resin이 함유되어 있고, BacT/Alert PF 
배양병에는 16 mL의 processed water에 soybean-casein digest 
broth, brain heart infusion, SPS, pyridoxal HCl, menadione, 
hemin, L-cysteine, charcoal suspension이 함유되어 있다. BAC-
TEC Peds Plus와 BacT/Alert PF 배양병은 각각 BACTEC FX와 

BacT/Alert 3D 자동혈액배양기에 넣어 5일간 배양을 실시하였

다. 5일 이내에 균이 검출되면 검출소요시간을 기록하고 Vitek 

2 system을 이용하여 균종을 동정하였다. 5일까지 균이 검출되

지 않으면 배양 음성으로 판독하였다.
  검출률은 chi-square test를, 검출소요시간은 Wilcoxon signed 
rank test를 이용하여 통계분석을 하였다. P값이 0.05 미만인 경

우를 통계학적으로 의미가 있는 것으로 해석하였다.

결      과

  총 5,018 쌍(1 BACTEC Peds Plus +1 BacT/Alert PF)의 혈액

배양병을 검사하였다. BacT/Alert PF나 BACTEC Peds Plus에
서 분리된 균주는 195주였다. 이 중 BacT/Alert PF와 BACTEC 
Peds Plus에서 각각 134개(2.67%)와 112개(2.23%)의 배양병에
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Table 4. Time to detection (TTD) of microbial growth for microorganisms recovered in BacT/Alert PF and BACTEC Peds Plus pediatric blood 
culture bottles

Organism group No. of isolates
Average (range) TTD (h)

P value
BacT/Alert PF BACTEC Peds Plus

Gram-positive cocci
　Coagulase-negative staphylococci
　S. aureus
　Enterococci
　Streptococci
Enterobacteriaceae
　E. coli
　Salmonella spp.
N. elongata
C. parapsilosis
All microorganisms

34
20
3
3
8
7
3
4
1
6

48

25.6 (6.6-60.7)
32.2 (17.4-60.7)
13.7 (6.6-18.8)
16.3 (14.0-19.9)
16.9 (7.8-44.6)
15.0 (8.5-19.5)
11.5 (8.5-13.2)
17.6 (15.0-19.5)
30.0
34.1 (23.5-42.4)
25.2 (6.6-60.7)

18.5 (4.4-46.6)
23.7 (7.1-46.6)
11.0 (4.4-15.9) 
14.1 (10.2-21.3)
10.1 (5.8-18.7)
11.1 (1.7-17.2)
6.7 (1.7-10.1)

14.4 (11.9-17.2)
55.3
41.7 (25.6-58.9)
21.1 (1.7-58.9)

0.006
NS
NS
NS
0.012
0.004
NS
NS
NS
0.028
0.021

Abbreviation: NS, not significant.

Fig. 1. Plot of time to detection in BACTEC Peds Plus and BacT/ 
Alert PF pediatric blood culture bottles. 

서 세균 또는 진균이 분리되었고 모두 한 균종만 분리되었다. 
두 배양병 간의 양성률은 통계학적으로 차이가 없었다. 검출장

비에서는 양성으로 나왔으나 배양이 되지 않은 위양성률이 

BacT/Alert PF에서 0.32% (16개), BACTEC Peds Plus에서 

0.16% (8개)였으나 두 배양병 간에 통계학적인 차이는 없었다. 
Micrococci, Bacillus spp., Corynebacterium spp.를 오염균으로 

보았을 때 BacT/Alert PF의 오염률이 0.38%로 BACTEC Peds 
Plus 배양병의 0.16%보다 더 높았다(P=0.035) (Table 2).
  한 개 이상의 배양병에서 양성 결과를 보인 검체 중 BacT/Alert 
PF가 68.72%로 BACTEC Peds Plus 배양병의 57.44%보다 검출률

이 높았으며(P＜0.001), coagulase 음성 staphylococci (P＜0.001), 
streptococci (P=0.002), 기타 그람양성세균(P＜0.001), micrococci 
(P＜0.001)는 BacT/Alert PF가, nonfermenter (P=0.018)는 BAC-
TEC Peds Plus 배양병의 검출률이 높았다(Table 3).
  평균 검출소요시간은 BACTEC Peds Plus (21.1시간)에서 BacT/ 

Alert PF (25.2시간) 배양병보다 4.1시간 짧았다(P=0.021). 균종별

로는 streptococci (P=0.012), Enterobacteriaceae (P=0.004)가 BA-
CTEC Peds Plus에서 더 빨리 검출되었고, Candida parapsilosis 
(P=0.028)는 BacT/Alert PF에서 더 빨리 검출되었다(Table 4). 
BacT/Alert PF 배양병에서 더 빨리 검출되었던 7주의 그람양성알

균은 coagulase 음성 staphylococci 5주, Staphylococcus aureus 1
주, enterococci 1주였고 이 중 coagulase 음성 staphylococci 5주는 

모두 배양 48시간 이후에 검출되었다(Fig. 1). 

고      찰 

  혈액배양은 임상미생물검사실에서 가장 많이 의뢰되고 임상

적으로 중요한 검사이다. 상품화된 혈액배양병 중 항균제 제거

효과가 있는 resin이나 charcoal이 함유된 혈액배양병이 개발되

어 널리 이용되고 있다. 이 연구에서는 그동안 연구가 드물었

던 소아 환아를 대상으로 resin이 함유된 BACTEC Peds Plus 
혈액배양병과 charcoal이 함유된 BacT/Alert PF 혈액배양병을 

이용한 균혈증 원인균의 검출률과 검출소요시간을 비교하였

다. 전체적으로 BacT/Alert PF 배양병의 검출률이 높았다. 이는 

resin 함유 혈액배양병인 BACTEC Plus Aerobic/F의 검출률이 

charcoal 함유 혈액배양병인 BacT/Alert FA보다 높다는 여러 

연구[12-14]와 다른 결과를 보였다. 이번 연구의 대상이었던 소

아의 경우, 혈액배양 검체 채취 전에 항균제 치료를 받은 경우

가 거의 없었기 때문에(data not shown) resin이나 charcoal의 항

균제 제거효과가 영향을 미치지 못한 것으로 생각된다. 항균제

제거제가 들어있지 않은 소아용 혈액배양병인 Pedi-BacT와 

charcoal이 함유된 BacT/Alert PF 배양병의 검출률을 비교한 연

구에서도 항균제 치료를 받은 환아에서만 통계적으로 유의하

게 BacT/Alert PF 배양병에서 더 많은 수의 균주가 검출되었다

고 하였다[9]. 오염균으로 판단되는 micrococci, Bacillus spp., 
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Corynebacterium spp.이 BACTEC Peds Plus보다 BacT/Alert 
PF 배양병에서 더 많이 검출되어 오염률도 높았다. Coagulase- 
negative staphylococci의 경우, BACTEC Peds Plus에서 검출된 

것은 모두 48시간 이내에 검출된 반면에, BacT/Alert PF에서 

검출된 coagulase-negative staphylococci 중 5주(25%)는 48시간 

이후에 검출되어 오염균일 가능성이 큰 coagulase-negative sta-
phylococci도 BacT/Alert PF에서 더 많이 분리되었다. 그러나 

오염균의 검출은 혈액배양병이나 장비의 성능보다는 피부소독

과 관련이 더 클 수 있으므로 오염균 검출률과 혈액배양병의 

성능과는 직접적인 연관성은 크지 않다고 생각된다.
  균혈증 환자의 경우 병원균을 빨리 검출할수록 적절한 경험

적 항균제치료를 빨리 시작할 수 있기 때문에 검출소요시간

(time to detection, TTD)이 짧은 것이 무엇보다 중요하다. 
BACTEC Plus aerobic/F와 BACTEC Plus anaerobic/F 배양병

을 사용한 경우와 BacT/Alert FAN aerobic과 anaerobic 배양병

을 사용하여 혈액배양을 실시한 연구에서 13종의 균종 중 12개 

균종이 BACTEC 9240에서 더 빨리 검출되었고, 특히 S. epi-
dermidis와 yeast가 더 빨리 검출되었다고 하였다[15]. 최저치료

농도의 항균제를 투입하여 혈액배양을 시행한 연구에서도 ci-
profloxacin을 제외한 대부분의 β-lactam제와 vancomycin에서 

BacT/Alert FAN보다 BACTEC Plus aerobic 배양병의 TTD가 

더 짧았다고 하였다[14]. 이 연구에서도 전체적으로 BACTEC 
Peds Plus의 TTD가 짧아서 유사한 결과를 보였으나 C. para-
psilosis는 BacT/Alert PF 배양병의 TTD가 짧았다. 
  이번 연구의 제한점은 첫째, 혈액채취자에게 체중별 혈액채

취량과 두 배양병에 동량을 분주할 것을 교육하였으나 실제 혈

액을 채취하여 혈액배양병에 넣은 혈액량을 검증하지 못하였

다는 점이다. 이번 연구에서는 다른 연구 결과와 달리 양쪽의 

배양병에서 같은 균이 동시에 배양된 경우보다 각각 한 배양병

에서만 분리된 경우가 많았는데, 그 이유는 두 혈액배양병에 

주입된 혈액양의 차이 때문일 가능성이 큰 것으로 생각된다. 
성인의 경우는 혈액배양병에 주입해야 하는 혈액량이 5 mL 이
상이므로 배양병에 주입된 혈액량의 측정이 가능하나 소아의 

경우는 채취 혈액량이 적어 실제로 혈액배양병에 주입된 혈액

량을 측정하는 것이 용이하지 않다. 둘째, coagulase-negative 
staphylococci를 제외하고는 분리된 대상균주의 수가 적었고, 
yeast의 경우, C. parapsilosis만이 분리되어 yeast나 Candida를 

대표하기에는 미흡했다. 좀 더 객관적인 소아 혈액배양병의 유

용성에 관한 연구를 하기 위해서는 혈액배양병에 주입된 혈액

량을 측정한 자료를 바탕으로 유용성을 분석한 연구가 필요하

고 좀 더 많은 균주수와 다양한 균종을 대상으로 하는 추가 연

구가 필요할 것으로 생각된다. 
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=국문초록=

BACTEC Peds Plus와 BacT/Alert PF 소아용 
혈액배양병을 이용한 소아 환아의 혈액배양 비교 

한림대학교 의과대학 1소아청소년과학교실, 2진단검사의학교실 

이건희1, 송원근2, 박민정2, 현정원2, 김현수2, 이규만2

배경: 소아 환자를 대상으로 BACTEC Peds Plus (Becton Dickinson, USA)와 BacT/Alert PF (bioMerieux, France) 소아용 혈

액배양병을 이용한 혈액배양 검출률과 검출소요시간을 비교하고자 하였다.
방법: 2010년 1월부터 12월까지 1년간 강남성심병원 소아청소년과에 입원한 환자를 대상으로 하였다. 균혈증이 의심되

는 환자의 혈액을 채취하여 BACTEC Peds Plus와 BacT/Alert PF 혈액배양병에 동량을 각각 분주하였다. BACTEC Peds 
Plus는 BACTEC FX (Becton Dickinson)에서, BacT/Alert PF는 BacT/Alert 3D (bioMerieux) 자동혈액배양기에서 5일간 혈액

배양을 실시하였다. 5일 이내에 균이 검출되면 검출되기까지 소요된 시간을 기록하였다. 
결과: 총 5,018 세트(1 세트, 1 BACTEC Peds Plus+1 BacT/Alert PF)의 혈액배양병을 채취하여 검사하였다. 총 195주의 

분리균주 중 BacT/Alert PF와 BACTEC Peds Plus 배양병에서 각각 69% (134주)와 57% (112주)의 세균 또는 진균이 분리

되었다. Micrococci, Bacillus spp., Corynebacterium spp.를 오염균으로 보았을 때 BacT/Alert PF의 오염률이 0.38%로 

BACTEC Peds Plus의 0.16%보다 더 높았다(P=0.035). 전체적으로 평균 검출소요시간은 BACTEC Peds Plus (21.1시간)가 

BacT/Alert PF (25.2시간)보다 빨리 검출되었으나(P=0.021), Candida parapsilosis는 BACTEC Peds Plus (41.7시간)가 BacT/ 
Alert PF (34.1시간)보다 더 늦게 검출되었다(P=0.028). 
결론: BacT/Alert PF가 BACTECT Peds Plus 배양병에 비하여 균주의 검출률이 높았으나 오염률도 높았다. BACTEC Peds 
Plus가 BacT/Alert PF 배양병보다 전체적으로 빨리 균주가 검출되었다. [대한임상미생물학회지 2011;14:126-130]
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